Если происходит ошибка при инициализации драйвера IQ5 - сделать следующее:
1. Найти файл конфигурации, расположенный по следующему пути
для Windows XP и ниже - 
\Documents and Settings\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\Local Settings\Application Data\QuattroLab\Rotor.exe_StrongName_ge5nexizqdha4stmnmkcjy3rc2jefz53\НОМЕР_ВЕРСИИ\user.config
для Window Vista и выше -

\Users\ИМЯ_ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ\AppData\Local\QuattroLab\Rotor.exe_StrongName_ge5nexizqdha4stmnmkcjy3rc2jefz53\НОМЕР_ВЕРСИИ\user.config
и добавить в него выделенные хмл-теги

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

<configuration>

    <configSections>

        <sectionGroup name="userSettings">

            <section name="BioRadIQ5.Properties.Settings" type="System.Configuration.ClientSettingsSection, System, Version=2.0.0.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b77a5c561934e089" allowExeDefinition="MachineToLocalUser" requirePermission="false" />

            </sectionGroup>

    </configSections>

    <userSettings>

        <BioRadIQ5.Properties.Settings>

            <setting name="BioRadPath" serializeAs="String">

                <value>D:\Program Files\Bio-Rad\iQ5\</value>

            </setting>

        </BioRadIQ5.Properties.Settings>
        <Rotor.Properties.Settings>

            <setting name="FilterFunctionsFilesPath" serializeAs="String">

        ....................................

