Краткая инструкция по проведению исследований с применением программного обеспечения RealTime Manager.
Данная инструкция описывает минимальную последовательность действий, необходимую для проведения исследования. Для ознакомления со всеми возможностями программного обеспечения рекомендуем прочитать полное руководство пользователя.

Порядок проведения исследований:
Шаг 1. После выполнения входа в систему перейдите к формированию новой постановки с помощью элемента главного меню как показано на рисунке 1.
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Рис. 1. Переход к формированию новой постановки.
Шаг 2. В открывшемся окне на закладке «Реакционный блок»  выберите шаблон реакционного блока двойным щелчком левой кнопкой мыши.
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Рис. 2. Выбор реакционного блока.
Шаг 3. На закладке «Группа совместимости» выберите из списка группу совместимости методик, исследования по которым будут проводиться в постановке. При первом переходе к следующему шагу система отобразит диалоговое окно (см. приложение, шаг 3.а). 
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Рис. 3 Выбор группы совместимости.
Шаг 4. Размещение образцов и контролей в постановке. На закладке «Размещение» (см. рис. 4) в правой части представлен список методик из выбранной группы совместимости, список образцов для выбранной методики и список контролей и калибраторов для выбранной методики. В левой части список позиций постановки куда необходимо разместить образцы и контроли.
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Рис. 4 Закладка «Размещение».
Шаг 4.1 Выбор методики в списке методик группы совместимости.
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Рис. 5. Выбор методики.
Шаг 4.2. Размещение контролей и калибраторов. 
[image: image6.png]@ Npose aerve RealTime ananv308.

Mposegerve aHanvsa | ATMUHACTAPOSaHIE

o s @ 8 8 @ © B p @

Kl Ans meTonnk
Obpasus "%/ Hoswii obpasel

PervcTpal obpasiios

J[=] B3

Nawestsi | Hosan  Torossie OGpaGorasssie  Cepnn Cincok  Cramwcraka | Movous
noCrarosKa K 3anycky peareiTos | peayTaTos porpae
Nposenetve ananusa PesynuTaTs Mowous

Bepcys 1.0.5.55

Hosan noctaHoexa 3| |

PeakuMonHbiid 610K

3)

KowtponupyiTe
KOMMEHTapiM
cvcTems!

~PasMellenve: 3apesepeuposaT | Ouicrin Bbmenennmel OuncTvTs |

Perucrpauns o6pasua: [rootie | oven Bup GuomaTepyana

] Hauverosarie Crecn
TIKO-1 (KokTpons)

NKO-2 (Kowtpons) HOV-M
OKO (Bbinenetme) (KoHTponb) HOV-M

‘

lacwes o |

- 0Bpa3Lb! METOAMKM: Howep 5 5 | k2(kanu6patop) HOV-M

WnerTudukaTop 0bpasua

Aata pervcrpaum

m

¢ lk3(amwbprop)  HOvM |

1) BeibepuTe HyKHbie

=
g
g
H
£
8 N
E |7 |B1(kanu6patop) HCV-M
g —|&__[B2(Kan6parop) HOV-M
= — B3 (Kanu6partop) Hov-NEg|
2 2|0
N HoGasste B 11| 2) PasmectuTe KOHTPONM Mepeasurai

| ol uonine [0 3 i | [P P e
& | Korrpon metomuw Brinenernse (il crmcky 3a sToT

HaiverosaH V. Tun \ O6szaTenshE Mopsz V. ol 14

MKO-1 KoHTponb. ObszaTenbHbIi 2| =

nKo-2 KoHTpornb O6szaTentHbiil &

OKO (BbiIENeHY KOHTPOb. ObszaTenbHbil 16

KL Kanuépatop  O6sisaTentHbiii

Kanu6patop  Obssatenlbusii 2

[obaseTe B

H o

«orTpOnY 1
KanpaTops  HosaHHe

===

estoe &
PRMLSNE 000 [ urs | daton | [ Goprsns] D sanyerrs || $pormerns





Рис. 6. Размещение контролей и калибраторов в постановке.
Шаг 4.3. Выбор серии реагентов. Серия реагентов выбирается из выпадающего списка как показано на рисунке 7. Если необходимой серии нет в списке, её можно зарегистрировать. Регистрация серий описана в приложении, шаги 4.3.а и 4.3.б. 
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Рис. 7. Выбор серии реагентов.
Шаг 4.4. Размещение образцов в постановке. На данном шаге можно зарегистрировать и сразу поместить в постановку образцы. О детальной регистрации образцов и их размещении в постановке читайте в полном руководстве пользователя.
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Рис. 8. Быстрая регистрация и размещение образцов.
Шаг 4.5. Сохранение и запуск в работу постановки. Постановку можно сохранить для запуска позже из списка готовых постановок, либо запустить в работу, при этом постановка будет автоматически сохранена. На время запуска постановки в работу следуйте инструкциям системы.
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Рис. 9. Сохранение и запуск постановки в работу.
Шаг 5.1. Просмотр полученных результатов. После проведения измерений на приборе и вычисления конечных результатов система отобразит полученные данные для просмотра в форме авторизации (рис. 10).
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Рис. 10. Просмотр полученных результатов.
Шаг 5.2. Авторизация результатов. После просмотра полученных результатов их можно авторизовать либо отвергнуть и отправить на повторное проведение исследований (рис. 11).
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Рис. 11. Авторизация результатов.
Шаг 6.1. Поиск результатов для печати.
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Рис. 12. Поиск результатов для печати.
Шаг 6.2 Печать бланка с результатами.
[image: image13.png]BN AL Jair Hs

EIEEET aIE S

Data:  4/18/2010 12:00:00 AM

2) Pacnevaraiite

Naunent Griakk

omo:

flom: - Hlata poxaenn: 1/1/0001 120000 AM

Buowarepman
1) Mposepete

Haumenosaume:  He onpegene ”ngpmazfm

Barasabopa: 4152010 110851 PM

Obpaseu: o0
Metommca:  HCV Mormop
Peaynurarsi:

Haumenosanme

Inavenme

BipyCHan Harpyaka, Konin
BupycHan Harpyaka, ME

12196 xon/n
3049 MEfn

T Find | Next





Рис. 13. Печать бланка с результатами.
Приложение 1.
Шаг 3.а. Диалоговое окно с информацией о действиях по формированию размещения постановки.
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Рис. 13. Информация о порядке размещения.
Шаг 4.3.а.  Параметры серии реагентов можно ввести с помощью считывания штрих-кодов со вкладыша серии.
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Рис. 14. Ввод параметров серии с помощью считывания штрих-кодов.
Шаг 4.3.б.  При необходимости можно ввести значения параметров серии реагентов с клавиатуры.
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Рис. 15. Ввод параметров серии реагентов с клавиатуры.

