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Лабораторное программное обеспечение для программирования и управления широким спектром приборов для ПЦР в реальном времени, а также анализа и интерпретации полученных с приборов данных с функционалом «мини-ЛИС».
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Термины и определения. 
1. Конечный результат – итоговый результат анализа образца, отображаемый в списке результатов, печатающийся на бланках результатов и передающийся в ЛИС, 
2. Дополнительный результат – промежуточные результаты расчета, которые используются для валидации данных и не отображаются в форме отображения списка результатов, не печатаются на бланках результатов и не передаются в ЛИС,
3. Валидация – просмотр  данных постановки для подтверждения корректности результатов,
4. Авторизация – подтверждение корректности результатов анализа всей постановки или отдельного образца,
5. Пользователь – лицо, осуществляющее деятельность с использованием системы.
6. Администратор – пользователь имеющий права на допустимое в рамках руководства администратора изменение конфигурации системы с использованием интерфейса системы. Так же администратор управляет учетными записями пользователей, имеет право создавать, изменять и удалять пользователя, предоставлять пользователю права доступа.
7. Права доступа – набор разрешений на получение информации и проведение операций с информацией.

8. ЛИС – лабораторная информационная система стороннего разработчика.
9. Управляющий элемент – элемент интерфейса взаимодействия системы и пользователя, позволяющий пользователю управлять действиями системы.

Введение. 
Область применения

Программный комплекс Amplisens FRT Manager предназначен для автоматизации проведения лабораторных исследований в части автоматического и полуавтоматического управления специализированными приборами Rotor Gene 3000,  Rotor Gene 6000, Rotor Gene Q (Corbett Research), IQ5 (BIO-RAD) (далее приборами) и последующей обработки получаемых с приборов промежуточных результатов и формирования конечного результата, согласно методикам проведения исследований. 
В ходе развития программного обеспечения в новых версиях может быть реализована поддержка других приборов. В случае использования программного обеспечения для работы с другими приборами спрашивайте дополнительную инструкцию у поставщика программного обеспечения.
Краткое описание возможностей.
Программный комплекс  предоставляет следующие функциональные возможности:
· просмотр списка образцов зарегистрированных в системе с возможностью фильтрации списка, поиска образцов, печати списка, редактирования информации об образцах и назначения образцам методик, по которым должно осуществляться исследование образца;

· регистрация новых образцов путем ввода информации об образцах с клавиатуры, с использованием буфера обмена операционной системы, путем импорта информации об образцах из файла соответствующего формата;

· редактирование и удаление информации об образцах;
· просмотр списка пациентов с возможностью фильтрации по параметрам пациентов;

· регистрация пациентов путем ввода информации с клавиатуры,  при переносе из буфера обмена операционной системы образцов, при импорте образцов из файла;

· изменение и удаление информации о пациентах;
· регистрация серий наборов реагентов;
· регистрация постановок для обработки;
· взаимодействие с блоком «Управление прибором»;
· обеспечение полноты данных для блока «Обработка результатов»;
· подготовка постановок для анализа на приборе;

· запуск анализа на Приборе;

· просмотр исходных данных;

· обработка исходных данных и предоставление результатов остальным блокам;
· обработка данных полученных от блока «Управление прибором»; 

· авторизация конечного результата;

· выдача результатов;
· экспорт данных для службы технической поддержки;
· предоставление статистической информации по проведенным анализам;
· управление учётными записями пользователей;

· импорт методик проведения анализов;
· управление подключенными приборами;
· просмотр журнала основных действий пользователя ;
· настройка системы.

Требования к уровню подготовки пользователя

Пользователи Системы должны иметь опыт работы с персональным компьютером на базе операционных систем Microsoft Windows XP и выше на уровне квалифицированного пользователя.

Перечень эксплуатационной документации.

Эксплуатационная документация включает:

· Руководство пользователя программного комплекса Amplisens FRT Manager.

· Руководство администратора программного комплекса Amplisens FRT Manager.
Назначение и условия применения.

Автоматизируемые виды деятельности.
Программный комплекс Amplisens FRT Manager предназначен для автоматизации следующих видов деятельности сотрудников лаборатории:

· Регистрация образцов для проведения исследований,
· Размещение образцов в реакционных блоках приборов,

· Проведение измерений на приборе,

· Интерпретация результатов, полученных с прибора и вычисление конечных результатов,

· Авторизация и печать полученных результатов.

Условия применения.
Для успешного применения программного комплекса  Amplisens FRT Manager компьютер должен соответствовать следующим минимальным системным требованиям:
· Процессор – аналог Intel Pentium IV или выше;
· Объем оперативной памяти – от 1 GB;
· Объем жестких дисков – не менее 40 GB.
· Монитор разрешением не менее 1024х768.
Подготовка к работе.

Подготовка к работе осуществляется путем установки программного комплекса на компьютер  пользователя, установки сопутствующего системного и прикладного программного обеспечения, включая программное обеспечение соответствующего прибора, настройки сопутствующего программного обеспечения и программного комплекса Amplisens FRT Manager. Действия по подготовке программного комплекса к работе описаны в документе « Руководство администратора». 
Описание операций

Запуск системы.
Для запуска системы необходимо выбрать на рабочем столе значок запуска системы [image: image1.png])
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, или выбрать название системы в меню «Пуск» / «Программы»/. После выбора значка системы дождитесь загрузки системы. В ходе загрузки система инициализирует прибор и программное обеспечение прибора. При запуске системы на компьютере должно быть установлено программное обеспечение соответствующего прибора с базовыми (заданными по умолчанию при установке программного обеспечения прибора) настройками. Для функционирования программного комплекса Amplisens FRT Manager необходимо, чтобы прибор был подключен к компьютеру. 
Авторизация пользователя в системе.

При запуске система выводит на экран окно авторизации пользователя (см. Рис 1.)

[image: image2.png]BaeauTe uMA nonksoBaTens U NApoAL:

Vs nonkzosarens:

Napons:





Рисунок 1. Форма авторизации пользователя.

Для авторизации в системе пользователь должен указать в соответствующих полях ввода информации своё имя пользователя и пароль (имя пользователя и пароль предоставляет пользователю администратор системы), после чего пользователь должен нажать кнопку «Войти». Если имя пользователя или пароль не введены кнопка «Войти» будет не активна (см. рис. 1)
Если имя пользователя и пароль введены верно, система продолжит запуск, в противном случае система выдаст соответствующее сообщение (см. Рис. 2)
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Рисунок 2. Сообщения о неудачной авторизации пользователя.
Структура основной формы системы.

После загрузки на экране компьютера появится основное окно системы. Данное окно состоит из двух областей (см. Рис. 3):

· Область главного меню пользователя.
· Рабочая область системы.
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Рисунок 3. Внешний вид экранной формы системы.
Главное меню пользователя.

Главное меню системы состоит из двух трех закладок, содержащих элементы меню: 

· «Быстрый запуск» Элементы на данной закладке предназначены для проведения быстрого запуска исследования без детальной регистрации образцов и пациентов.

· «Проведение анализа» Элементы данной закладки позволяют провести исследование с применением полного функционала системы.

· «Администрирование». Функциональные возможности, доступные администратору системы. Описание доступных администратору системы функций и порядок работы с ними изложены в руководстве администратора системы.

На каждой вкладке расположены элементы меню (см. Рис 4), предоставляющие пользователю доступ до соответствующих функциональных возможностей системы. Элементы меню сгруппированы по функциональному принципу.
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Рисунок 4. Элементы главного меню.
Структура главного меню пользователя.
Главное меню пользователя состоит из следующих элементов:

· Закладка «Быстрый запуск». Данная группа предназначена для быстрого проведения исследования (см. рис. 5). Группа содержит следующие элементы:

· «Новая постановка» - элемент, обеспечивающий переход к размещению образцов в реакционном блоке, заданию параметров реакционного блока, размещению контрольных образцов и калибраторов.

· «Завершенные постановки» - элемент, предоставляющий пользователю доступ к списку постановок прошедших обработку. Пользователь имеет возможность просмотреть полученные результаты, пересчитать конечные результаты, уточнить информацию, необходимую для получения конечных результатов, авторизовать результаты или отправить постановку или образцы из неё на повторное исследование на приборе.
· «Список результатов» элемент позволяющий пользователю перейти к работе со списком полученных результатов.
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Рисунок 5. Закладка «Быстрый запуск».

· Закладка «Проведение анализа». Закладка содержит полный набор элементов для проведения исследования (см. рис. 6). Закладка содержит следующие группы и элементы:

· Группа «Регистрация образцов». Данная группа содержит элементы предоставляющие доступ к функциональности, необходимой для формирования списка образцов, которые подлежат исследованию. 

· «Образцы»  - данный элемент обеспечивает переход к работе со списком образцов, зарегистрированных в системе (см. Работа со списком образцов).
· «Импортировать» - данный элемент меню предоставляет доступ к функциональным возможностям регистрации образцов в системе с помощью буфера обмена операционной системы или посредством импорта информации об образцах из файла соответствующего формата (см. описании операции импорта образцов).

· «Для методик» - элемент меню для перехода к регистрации образцов для выбранных пользователем методик (см. регистрация образцов для выбранных методик).
· «Новый образец» - элемент меню позволяющий зарегистрировать новый образец (см. описании операции регистрации нового образца).

· «Пациенты» - элемент, позволяющий перейти к работе со списком пациентов, зарегистрированных в системе. Работа с пациентами доступна пользователям в случае задания администратором системы соответствующих настроек.
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Рисунок 6. Группа элементов «Регистрация образцов».

· Группа элементов меню «Проведение анализа». Группа содержит элементы меню, открывающие доступ к функциям системы, обеспечивающим подготовку образцов к проведению анализа, размещение образцов в приборе, проведения исследования на приборе, обработку и авторизацию получаемых результатов (см. рис. 7).

· «Новая постановка» - элемент, обеспечивающий переход к размещению образцов в реакционном блоке, заданию параметров реакционного блока, размещению контрольных образцов и калибраторов.
· «Готовые к запуску» - предоставляет пользователю возможность работы со списком постановок, подготовленных к проведению исследования. В рамках работы со списком готовых к запуску постановок можно изменять, расформировывать или запускать в работу уже созданные постановки.
· «Завершенные постановки» - элемент, предоставляющий пользователю доступ к списку постановок прошедших обработку. Пользователь имеет возможность просмотреть полученные результаты, пересчитать конечные результаты, уточнить информацию, необходимую для получения конечных результатов, авторизовать результаты или отправить постановку или образцы из неё на повторное исследование на приборе.

· «Серии реагентов» - элемент меню, обеспечивающий переход к списку реагентов, в котором пользователь может создавать и  изменять серии реагентов, устанавливать сроки годности серий, изменять статусы серий, задавать специфические параметры серий реагентов, от которых зависит расчет конечных результатов. 
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Рисунок 7. Группа «Проведение анализа».

· Группа «Результаты» содержит элементы меню, предоставляющие пользователю возможность работы с результатами (см. рис. 8).

· «Список результатов» элемент позволяющий пользователю перейти к работе со списком полученных результатов.

· «Статистика» элемент, предоставляющий возможность перейти к просмотру статистики.
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Рисунок 8. Группа «Результаты».

· Группа «Помощь» содержит следующие информационные элементы (см. рис. 9):
· «Помощь» - переход к просмотру руководства пользователя.

· «О программе» - переход к просмотру информации о программе.
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Рисунок 9. Группа «Помощь».
При  входе в систему с правами администратора системы в меню также отображается закладка «Администрирование». Описание меню закладки «Администрирование» информация по администрированию системы см. «Руководство администратора».
Работа со списком образцов.

При выборе элемента главного меню «Образцы» система открывает в рабочей области форму, содержащую список зарегистрированных образцов (см. Рис. 10), как необработанных, так и прошедших обработку.
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Рисунок 10. Список образцов.
Список образцов содержит следующие характеристики образца:

· «ID» - идентификатор образца, буквенно-цифровой код образца, состоящий из трех частей: префикса, номера и суффикса, длина каждой части задается администратором в настройках системы. В качестве префикса идентификатора образца в зависимости от настроек системы может использоваться автоматически выставляемая дата регистрации образца. 

· «Пациент» - поле, содержащее основную информацию о пациенте: ФИО, комментарий, идентификатор пациента. Поле «Пациент» может не отображаться на форме, если в настройках системы для текущего пользователя не предоставлено право работы с информацией о пациентах.
· «Дата регистрации» - поле, указывающее, когда образец был зарегистрирован в системе.
· «Дата взятия» - поле, содержащее дату взятия биоматериала.
· «Вид биоматериала» - поле, содержащее название биологического материала образца.
Работа с методиками для образцов.

Справа от списка образцов находится список методик, назначенных выделенному образцу (см. Рис. 11). Если в левом списке выбрать образец, система отобразит в правом списке все методики назначенные данному образцу. Если в списке образцов выделить несколько образцов – в левом списке отобразятся только те методики, которые назначены одновременно всем выделенным образцам.
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Рисунок 11. Список методик выбранного образца и элементы работы с методиками для образца.
Назначение методик образцам

Слева над списком образцов расположена кнопка [image: image14.png]YazaTe MeTOAVKM



(см. рис. 11) - предоставляет возможность назначить методики проведения исследований выбранным образцам. Можно назначить методики проведения исследования нескольким образцам одновременно, для этого необходимо выделить в списке образцов необходимые образцы, удерживая нажатой левую клавишу мыши либо клавишу «Ctrl» или «Shift» и затем нажать клавишу [image: image15.png]YazaTe MeTOAVKM



. Система отобразит окно выбора методик (см. рис. 12).
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Рисунок 12. Назначение методик выделенным образцам.
Для назначения методик образцам необходимо выделить методики в левом списке и перенести их в правый список выбранных методик.  Выделить можно одновременно несколько методик как с помощью левой клавиши мыши, так и удерживая нажатой клавишу Ctrl» или «Shift» на клавиатуре, а затем перенести выделенные методики в список выбранных нажав кнопку [image: image17.png]


, расположенную между списками.  Так же выделенные методики можно перенести в список выбранных удерживая нажатой кнопку [image: image18.png]


 справа в строке выделенной методики и «перетаскивая» методику в правый список выбранных.
Если необходимо удалить методики из списка выбранных необходимо выделить методики в правом списке выбранных методик и нажать кнопку [image: image19.png]


, расположенную между списками, или перетащить выбранные методики из правого списка выбранных методик в левый список доступных удерживая нажатой кнопку [image: image20.png]


 в правом краю строки выделенной методики. 

Если необходимо удалить все методики из списка, необходимо нажать кнопку [image: image21.png]


, расположенную между списками. 

После окончания формирования списка выдранных методик необходимо нажать кнопку [image: image22.png]


 в правом нижнем углу, после чего методики будут назначены образцам.

Фильтрация списка образцов по методикам.
Правее кнопки назначения методик расположена кнопка [image: image23.png]


 фильтрации списка образцов по методикам. При нажатии на кнопку система отобразит форму выбора методик аналогичную форме назначения методик образцам (см. рис. 12). Аналогично назначению методик можно выбрать методики, по которым будут отфильтрованы образцы в списке. После выбора методик и нажатия кнопки  [image: image24.png]


 система закроет окно выбора методик и отобразит в списке только те образцы, которым назначены выбранные методики.
Печать матрицы образцов и методик.

Правее кнопки фильтрации списка образцов по методикам расположена кнопка печати матрицы образцов и методик [image: image25.png]


. Распечатанная матрица может применяться для сортировки образцов на проводимые исследования. При нажатии кнопки  система отобразит форму предварительного просмотра матрицы (см. рис. 13) и предложит её распечатать. 
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Рисунок 13. Предварительный просмотр матрицы.

Для печати матрицы необходимо нажать кнопку [image: image27.png]


, расположенную в центре меню формы предварительного просмотра (см. рис. 13), после чего система выведет матрицу на принтер.

Удаление назначенных методик.

Для удаления методик из списка назначенных выбранному образцу необходимо выбрать соответствующие методики и нажать кнопку «Удалить назначенную методику» (см. рис. 11), находящуюся над списком методик. Система запросит подтверждение удаления методики (см. рис. 14). После подтверждения пользователем операции удаления, выбранные методики будут удалены из списка назначенных выбранным образцам.
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Рисунок14. Запрос подтверждения удаления методики.

Управляющие элементы списка образцов.

Над списком образцов и кнопками работы с методиками расположены управляющие элементы работы со списком образцов (см. Рис. 15). 
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Рисунок 15. Управляющие элементы работы со списком образцов.
Управляющие элементы работы со списком образцов имеют следующее назначение:
1. «Поиск или регистрация образца» - предназначен для поиска или быстрой регистрации нового образца. При заполнении полей идентификатора и нажатия клавиши ввода на клавиатуре, если в списке есть образец с введенным идентификатором найдет и выделит данный образец, а если образца с таким идентификатором нет – создаст новый образец с таким идентификатором.
2. «Регистрация образца» - обеспечивает переход к регистрации нового образца в соответствующей форме (см. описание операции регистрации нового образца) с возможностью указать значения всех характеристик образца.

3. «Редактирование образца»  - открывает форму с полной информацией о выбранном образце, где пользователь может изменить характеристики образца и сохранить сделанные изменения (см. описание операции редактирования образца).

4. «Удаление образца» - удаляет зарегистрированные в системе образцы (см. описание операции удаления образца).

5. «Экспорт списка образцов» - предназначен для экспортирования списка образцов в файл (см. пункт «Экспорт списка образцов»).

6.  «Фильтр списка по столбцам» предоставляет пользователю возможность фильтровать список образцов по данным, находящимся в столбцах списка (см. описание операции фильтрации списка образцов по данным столбца).

7. Кроме фильтрации списка образцов система предоставляет возможность сортировки списка по данным столбцов.  Для сортировки списка по данным столбца необходимо нажать на заголовок столбца. После нажатия система отсортирует столбец по алфавиту для текстовых, либо по возрастанию для числовых данных столбца. При повторном нажатии система отсортирует список в обратном порядке. При третьем нажатии на заголовок столбца система вернет данные списка в изначальное (до сортировки) состояние.
Регистрация образца.

Для регистрации образца в системе необходимо выбрать элемент главного меню «Новый образец» или управляющий элемент «Регистрация нового образца» на форме списка образцов (щелчок на элементе левой клавишей мыши)  (см. рис. 16).
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Рисунок 16. Переход к регистрации нового образца.
Система откроет форму регистрации нового образца (см. Рис. 17), в которой пользователь должен указать информацию об образце.
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Рисунок 17. Форма регистрации нового образца.
На форме регистрации пользователю предоставляется возможность указать следующую информацию об образце:

· Идентификатор образца. Идентификатор задается вводом трех его составляющих частей. Если в настройках системы задана автоматическая генерация префикса идентификатора по текущей дате, система самостоятельно заполнит поле префикса и не позволит пользователю изменить данное поле (как показано на Рис. 17), так же в настройках может быть задано использование только одной части идентификатора, в этом случае система будет предоставлять для указания идентификатора одно поле ввода.

· Вид биоматериала. Данное поле заполняется путем выбора соответствующего образцу вида биоматериала из выпадающего списка при нажатии кнопки [image: image32.png]


 с правого края поля вида биоматериала (см. рис. 17). 
· Дополнительная информация. Поле для ввода дополнительной информации об образце.

· Дата регистрации. Данное поле предназначено для фиксирования даты, когда образец был зарегистрирован в системе. Система автоматически проставляет в данное поле текущую дату, однако пользователю предоставляется возможность указать другую дату регистрации образца. Для этого пользователь может ввести дату в поле с клавиатуры в виде дд.мм.гг или дд.мм.гггг (дд –день, мм – месяц, гг или гггг – год) или выбрать в календаре (см. Рис. 18) вызываемом при нажатии пиктограммы [image: image33.png]


 справа от поля ввода даты регистрации.
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Рисунок 18.  Выбор даты в календаре.

· Дата взятия. Данное поле предназначено для указания даты забора биоматериала для образца. Аналогично полю «Дата регистрации» данное поле автоматически заполняется системой текущей датой, и пользователь может изменить эту дату, как описано для поля «Дата регистрации»
· Пациент. Поле для указания пациента, чей образец биоматериала регистрируется. Пользователь может указать пациента путем выбора из выпадающего списка при нажатии кнопки [image: image35.png]


 расположенной справа от поля. Так же пользователь может указать первые буквы ФИО пациента при этом система предложит в выпадающем списке пациентов, соответствующих введенным буквам из которых пользователь может выбрать необходимого пациента. Также пользователю предоставляется возможность зарегистрировать нового пациента, перейдя к форме регистрации пациента нажатием кнопки [image: image36.png]


, расположенной справа от поля ввода пациента. Порядок работы с формой регистрации новых пациентов описан в пункте «Регистрация пациентов».  Если в выпадающем списке выбран пациент, система предоставляет пользователю возможность редактировать информацию о выбранном пациенте. Для редактирования информации о пациенте необходимо выбрать пациента в выпадающем списке и нажать кнопку [image: image37.png]


,  расположенную справа от выпадающего списка. После нажатия система откроет форму редактирования информации о пациенте описание принципов работы, с которой приведено в пункте «Редактирование пациентов».
· Материал направил. Данное поле может быть задействовано для указания врача, направившего пациента на проведение исследования. Пользователь может в свободной форме указать направившую персону, введя текст с клавиатуры.

· Направившая организация. Поле, предназначенное для указания лечебно-профилактического или иного учреждения, направившего пациента на проведение исследования. Пользователь может в свободной форме указать направившую организацию, введя текст с клавиатуры.

· Назначение методик образцу. В нижней части формы регистрации образца (см. Рис. 17) пользователь может назначить методики для регистрируемого образца. Назначение методик регистрируемому образцу осуществляется аналогично  назначению методик в списке образцов (см. пункт «Назначение методик образцам»). 
Для сохранения внесенной информации о регистрируемом образце пользователь должен нажать клавишу [image: image38.png]


  в правом нижнем углу формы регистрации нового образца. После успешного сохранения информации система автоматически перенаправит пользователя на форму со списком зарегистрированных образцов.

Редактирование выбранного образца.

Система предоставляет пользователю возможность изменить информацию об образце, зарегистрированном в системе. Для этого пользователь должен выделить в списке образец, который необходимо редактировать и нажать кнопку  редактирования [image: image39.png]


 (см. рис. 15). Система отобразит форму редактирования информации об образце аналогичную форме регистрации нового образца (см. рис. 17). Поля на открывшейся форме редактирования будут содержать уже внесенную информацию об образце. Пользователь может изменить эту информацию или указать ранее не указанную информацию об образце аналогично принципам работы с формой регистрации нового образца и, по завершении редактирования, сохранить изменения нажатием кнопки [image: image40.png]


.
Также редактировать информацию об образце можно непосредственно в списке, для этого необходимо  дважды щелкнуть левой кнопкой мыши на соответствующем поле редактируемого образца и внести или выбрать необходимую информацию (см. рис. 19) 
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Рисунок 19. Редактирование образцов в списке.

Удаление образца.
Система предоставляет возможность удалить зарегистрированные в системе образцы. Для этого пользователь должен выделить образцы, которые необходимо удалить (можно выделять несколько образцов удерживая нажатой клавишу Ctrl или Shift) и нажать кнопку [image: image44.png]


, расположенную над списком образцов (см. Рис. 15). 
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Рисунок 20. Запрос подтверждения удаления.
После нажатия клавиши удаления система запросит подтверждение удаления образцов (см. рис. 20) и после подтверждения пользователем удалит образцы. 

Система может отказать пользователю в удалении образцов, если хотя бы один из выбранных образцов размещен в постановке для проведения исследования или по нему уже получены результаты, т.е. проведено исследование. В этом случае система выдаст соответствующее предупреждение пользователю.
Экспорт списка образцов.

Система предоставляет возможность экспортировать образцы в файл. Для этого необходимо выбрать элемент [image: image46.png]


 «Экспорт образцов в файл». Система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения файла (см. рис. 21), в котором пользователь должен либо выбрать файл, в который будет экспортироваться список, либо ввести название нового файла.  
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Рисунок 21. Стандартное диалоговое окно сохранения.
Сохраненный файл может быть импортирован в систему на другом рабочем месте с помощью импорта списка образцов из файла (см описание операции «Импортирование образцов».
Фильтрация списка образцов по данным столбцов.

Система предоставляет пользователю возможность фильтровать список образцов по информации, находящейся в столбцах. Справа от названия столбца располагается кнопка показа фильтра по данным в столбце [image: image48.png]


, при нажатии которой открывается окно фильтрации. По умолчанию в системе включен фильтр по дате регистрации образца. Начальное значение фильтра задается в настройках системы. Включенные фильтры по столбцам обозначены нажатыми кнопками и черными пиктограммами кнопок, отключенные фильтра имеют серый цвет пиктограмм.
В открывшемся окне фильтра пользователь может указать значения фильтра соответствующие формату данных в столбце (см. Рис. 22). Для включения или отключения фильтра необходимо поставить или убрать галочку [image: image49.png]


 в верхнем левом углу фильтра перед его названием. 
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Рисунок 22.  Окно фильтрации списка по данным столбца.
Для закрытия окна фильтра необходимо нажать кнопку [image: image51.png]3aKpbiTh



 внизу окна фильтра.
Импорт образцов из файла.
Система предоставляет возможность импортировать образцы в систему из буфера обмена операционной системы или из файла соответствующего формата. 
Форматы импортируемой информации.

Для успешного импорта через буфер обмена операционной системы необходимо, чтобы описания образцов в источнике  было представлено в табличном виде со следующей структурой столбцов:
1. Префикс идентификатора образца,

2. Идентификатор образца,

3. Суффикс идентификатора  образца,

4. ФИО пациента,

5. Дополнительная информация о пациенте,

6. Идентификатор пациента,

7. Биоматериал образца,

8. Дата регистрации образца
9. Дата взятия образца
Так же образцы могут быть импортированы из текстового  файла с аналогичной структурой, где каждый образец описан с новой строки, а каждая характеристика образца отделена от предыдущей характеристики табуляцией. 
Импорт образцов и обработка полученного списка.

Для перехода к импорту образцов необходимо выбрать элемент главного меню [image: image52.png](& VmnopTuposaTe



. После выбора система отобразит форму импорта образцов (см. Рис. 23)
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Рисунок 23.  Форма импорта образцов.
Форма импорта образцов аналогично списку образцов разделена на 2 части. В левой части находится список импортированных образцов, над которым расположены управляющие элементы импорта образцов. В правой части аналогично списку образцов находится список методик, в котором отображаются назначенные выбранному импортированному образцу методики проведения исследования. Над списком методик расположена кнопка удаления методики из списка назначенных действующая аналогично удалению методик в списке образцов. 
Набор управляющих элементов импорта образцов состоит из:

· «Импортировать образцы из буфера обмена» [image: image54.png]


. Данный управляющий элемент предназначен для импорта образцов из электронных таблиц (например, MS Excel) или текстовых файлов, имеющих соответствующую структуру информации. Для использования данного управляющего элемента пользователю необходимо скопировать в буфер обмена операционной системы табличные данные образцов из источника (названия столбцов таблицы копировать не следует) соответствующие описанному выше формату. Если информация корректна по структуре и успешно скопирована в буфер обмена операционной система, то, при нажатии управляющего элемента скопированные образцы появятся в списке импортированных образцов в левой части формы.

· «Импорт образцов из файла» [image: image55.png]


 - предназначен для загрузки списка образцов из текстового файла соответствующего описанному выше формату. Для загрузки образцов из файла необходимо выбрать данный управляющий элемент, в открывшемся диалоговом окне открытия файла (см. Рис. 24) выбрать файл, содержащий необходимые образцы и нажать кнопку «Открыть».
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Рисунок 24. Диалоговое окно открытия файла.

Если система успешно распознает данные в файле, импортированные образцы отобразятся в списке образцов в системе. Если формат данных в файле не соответствует требованиям системы, пользователю будет выдано соответствующее предупреждение. 

Если при импорте информации об образце в системе будет обнаружен образец с таким же идентификатором система выдаст соответствующее сообщение (см. рис. 25)
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Рисунок 25. Запрос создания образца с одинаковым идентификатором.

Если пользователь подтвердил импорт образца с уже зарегистрированным в системе идентификатором, система отобразит образец в списке с красной окантовкой, а при наведении курсора будет выдавать соответствующее сообщение (см. рис. 23). Сохранить такие образцы система не позволит и пользователь должен перед сохранением изменить идентификаторы таких образцов.
Над списком импортированных образцов расположены управляющие элементы аналогичные списку образцов и имеющие следующее назначение: 
· «Редактирование образца» [image: image58.png]


 - управляющий элемент, предназначенный для редактирования информации об импортированных образцах. Редактирование образца в списке импортированных образцов выполняется аналогично редактированию образцов из списка зарегистрированных образцов (см. описание операции «Редактирование образца»).
· «Удаление образца» [image: image59.png]


 - управляющий элемент, предназначенный для удаления образца из списка импортированных образцов. Удаление образца из списка импортированных образцов выполняется аналогично операции удаления образцов из списка зарегистрированных образцов (см. описание операции «Удаление образца»).

· Экспорт списка образцов»[image: image60.png]


 - предназначен для экспортирования списка образцов в файл (см. пункт «Экспорт списка образцов»).

· «Назначение методик образцам» [image: image61.png]Yazarh MeToanky



 - управляющий элемент для назначения методик выделенным образцам из списка импортированных образцов. Назначение методик производится аналогично назначению методик образцам из списка зарегистрированных образцов (см. описание операции «Назначение методик для образцов»).
На форме импорта образцов пользователю предоставляется возможность фильтрации списка импортированных образцов по данным столбца списка и удаления методик из списка назначенных образцу методик. Данные операции выполняются аналогично таким же операциям в списке зарегистрированных образцов.
Внимание! При работе со списком импортированных образцов необходимо помнить, что информация об импортированных образцах ещё не внесена в базу данных. После окончания работы со списком импортированных образцов необходимо сохранить информацию об образцах нажатием кнопки [image: image62.png]


в правом нижнем углу формы. В противном случае информация об импортированных образцах может быть потеряна.

Регистрация образцов для выбранных методик. 

При работе с системой пользователю предоставляется возможность регистрации образцов с заранее заданным списком назначенных методик. Для этого необходимо выбрать в главном меню в группе элементов «Регистрация образцов», элемент «Для методик». 
Регистрация образцов для методик проводится в два шага. На первом шаге пользователю предлагается выбрать методики в соответствующей форме (см. рис. 26), для которых будут регистрироваться образцы
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Рисунок 26. Шаг 1. Форма выбора методик, для которых будут регистрироваться образцы.
Выбор методик осуществляется идентично назначению методик образцам (см. пункт «Назначение методик образцам»)  
После выбора методик необходимо нажать кнопку [image: image64.png]


 для перехода ко второму шагу регистрации образцов для выбранных методик.

На втором шаге система предоставляет возможность зарегистрировать образцы  для выбранных методик в соответствующей форме (см. рис. 27)
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Рисунок 27. Шаг 2. Форма регистрации образцов для выбранных методик.
Для регистрации нового образца необходимо ввести его идентификатор в соответствующие поля над списком образцов и нажать клавишу ввода на клавиатуре либо кнопку [image: image66.png]


 на форме рядом с полями для ввода идентификатора. Регистрируемый образец отобразиться в списке.
Для сохранения зарегистрированных образцов необходимо нажать кнопку [image: image67.png][ECoxpaum ]



 в правом нижнем углу формы. Если необходимо вернуться к предыдущему шагу выбора методик, необходимо нажать кнопку [image: image68.png](@Hazan



. 

Работа со списком пациентов.
Система предоставляет возможность хранить и обрабатывать информацию о пациентах, чьи образцы исследуются на приборе. Работа с пациентами доступна пользователям в случае задания администратором системы соответствующих настроек.

Для перехода к списку зарегистрированных в системе пациентов необходимо выбрать в главном меню в группе элементов «Регистрация образцов» элемент «Пациенты».  Система перейдет  к форме, содержащей список зарегистрированных в системе пациентов (см. рис. 28).
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Рисунок 28.  Список зарегистрированных пациентов.
На форме списка зарегистрированных пациентов расположены следующие элементы управления:
· «Регистрация нового пациента»[image: image70.png]


 - предоставляет возможность перейти к регистрации новых пациентов в системе (см. описание операции «Регистрация нового пациента»);

· «Редактирование пациента» [image: image71.png]


 - предназначен для перехода к редактированию информации о зарегистрированном пациенте (см. описание операции «Редактирование пациента»;

· «Удаление пациента»[image: image72.png]


 - с использованием данного элемента управления осуществляется удаление пациентов из списка зарегистрированных в системе пациентов. Удаление пациентов осуществляется путем выделения в списке необходимых пациентов и нажатием кнопки[image: image73.png]


  (см. рис. 28). Система запрашивает подтверждение операции удаления пациентов (см. рис. 29) и при подтверждении удаляет пациента из списка. Если для удаляемого пациента существуют образцы, которые размещены в постановках, система не удалит такого пациента, выдав пользователю соответствующее предупреждение.
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Рисунок 29. Запрос на удаление пациента.

· «Фильтр списка пациентов по данным столбца».  Управляющий элемент (см. рис. 30) списка аналогичен по назначению и применению фильтрам в списках образцов (см. описание операции «Фильтрация списка образцов по данным столбцов»). 
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Рисунок 30. Фильтр списка пациентов.
Регистрация пациентов.
При выборе на форме списка зарегистрированных пациентов управляющего элемента «Регистрация нового пациента» [image: image76.png]


 (см. рис. 28) система отображает окно регистрации нового пациента (см. Рис. 31).
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Рисунок 31. Форма регистрации нового пациента.
На форме регистрации пациента пользователю предоставляется возможность указать  фамилию имя и отчество пациента в текстовом поле «ФИО». Пользователю предоставляется возможность указать дополнительную информацию о пациенте (например, должность и место работы) в поле «Доп. Инфо». При необходимости пользователь может указать внешний идентификатор пациента (например, № истории болезни) в поле «Внешний код». Пользователь может указать пол пациента путем выбора из выпадающего списка (см. рис. 32).
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Рисунок 32. Выбор пола пациента из выпадающего списка.
Так же система предоставляет возможность указать дату рождения пациента. Для этого пользователь может ввести дату в поле с клавиатуры в виде дд.мм.гг или дд.мм.гггг (дд –день, мм – месяц, гг или гггг – год) или выбрать в календаре (см. рис. 33) вызываемом при нажатии пиктограммы [image: image79.png]


 справа от поля ввода даты рождения пациента.
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Рисунок 33. Выбор даты рождения пациента.
В нижней части формы регистрации пациента расположен список образцов данного пациента (см. Рис. 31). В данной части формы пользователю предоставляется возможность зарегистрировать образцы для пациента, изменить информацию о зарегистрированных образцах, удалить образцы, назначить образцам пациента методики проведения исследований и удалить назначенные методики. Эта часть формы аналогична форме работы со списком образцов (см. пункт «Работа со списком образцов»).
Управляющие элементы списка образцов пациента:
· «Поиск или регистрация образцов» [image: image81.png]O6pasusi 171111 001 001



. При вводе в данное поле идентификатора образца и нажатия клавиши ввода на клавиатуре новый образец будет зарегистрирован для данного пациента. Если такой образец есть в списке, система выделит данный образец, если такого образца нет – создаст новый.
· «Новый образец» [image: image82.png]


. При выборе данного управляющего элемента система отобразит форму, аналогичную форме регистрации нового образца, где не будет предлагаться поле для выбора пациента, т.к. пациент для которого регистрируется образец, уже известен. Операция регистрации нового образца для пациента аналогична регистрации нового образца (см. пункт «Регистрация нового образца»).

· «Редактирование образца» [image: image83.png]


. Выбор данного управляющего элемента открывает форму редактирования образца для регистрируемого пациента, аналогичную обычной форме редактирования образца за исключением отсутствия возможности изменить пациента, чей образец редактируется. Операция редактирования образца для пациента аналогична операции редактирования образца (см. пункт «Редактирование образца»).

· «Удаление образца» [image: image84.png]


. Данный управляющий элемент предназначен для удаления образцов, выделенных в списке образцов пациента. Операция удаления образцов в списке образцов пациента выполняется аналогично операции удаления образцов в списке зарегистрированных образцов (см. пункт «Удаление образцов»). 

· «Экспорт списка образцов» [image: image85.png]


. Предназначен для экспорта списка образцов в файл. Операция аналогична операции экспорта списка образцов (см. пункт «Экспорт списка образцов»).

· «Назначение методик для образца». Управляющий элемент позволяет задать методики для выделенных в списке образцов. Операция назначения методик аналогична операции назначения методик в списке зарегистрированных образцов (см. описание операции «Назначение методик для выбранного образца»).
· «Фильтр списка образцов». Данный элемент позволяет фильтровать список образцов пациента по данным столбцов. Операция фильтрации списка образцов пациента по данным столбцов аналогична операции фильтрации списка зарегистрированных в системе образцов по данным столбцов (см. пункт  «Фильтрация списка образцов по данным столбцов»).

После окончания работы с формой регистрации пациента необходимо сохранить внесенную о пациенте и его образца информацию путем нажатия клавиши  [image: image86.png]


  в правом нижнем углу формы.
Редактирование пациента.

Система предоставляет пользователю возможность редактировать информацию о пациенте. Для перехода к форме редактирования информации о пациенте необходимо выбрать в списке зарегистрированных пациентов того пациента, информацию о котором необходимо изменить и выбрать управляющий элемент «Редактирование пациента» [image: image87.png]


, находящийся над списком пациентов (см. рис. 28).
Открывшаяся форма редактирования информации о пациенте будет полностью идентична форме регистрации нового пациента. Элементы формы уже содержат информацию о пациенте. Операция редактирования аналогична операции регистрации пациента (см. пункт «Регистрация пациентов»). При удалении образцов из списка образцов пациента система проверяет, не обрабатывался ли удаляемый образец, и если образец размещен в постановку или по нему получены результаты – не осуществляет удаление образца.
Проведение исследований.

Система предоставляет функциональные возможности проведения исследований.  Для проведения исследований пользователю необходимо выбрать и заполнить образцами и контролями реакционный блок прибора, сопоставив позиции в реакционном блоке прибора с образцами и контролями, т.е. создать в системе постановку. Необходимо так же выбрать серии реагентов для того, чтобы система могла учитывать параметры и характеристики серий реагентов при вычислении конечного результата. После этого можно провести измерение на приборе. 
После получения результатов измерения на приборе система интерпретирует полученные данные и на основании информации об образцах, контролях и сериях реагентов вычисляет результаты. В дальнейшем результаты могут быть подтверждены пользователем или отклонены, а образцы отправлены на повторное исследование. 

Быстрый запуск исследования.
Быстрый запуск исследования предназначен для быстрого проведения исследования без предварительной регистрации образцов. Меню быстрого запуска содержит три элемента представляющие минимальную последовательность действий, необходимых для проведения исследования и получения результатов (см. рис. 34). 
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Рисунок 34. Меню быстрого проведения исследования.

Меню содержит три следующих элемента:

· «Новая постановка». Данный элемент позволяет сразу перейти к созданию новой постановки, в которой можно будет использовать как уже зарегистрированные в системе образцы, так и зарегистрировать новые образцы в ходе создания постановки. Работа по созданию новой постановки аналогична созданию новой постановки в полнофункциональном режиме проведения исследования (см. пункт «Создание постановки».

· «Завершенные постановки». Данный пункт меню быстрого проведения исследования предназначен для просмотра и авторизации результатов исследования. Работа с данным функциональным модулем идентична работе с завершенными постановками при полнофункциональном проведении исследования (см. пункт «Завершенные постановки»).
· «Печать результатов» Данный элемент предоставляет возможность найти и распечатать полученные результаты (см. пункт «Печать результатов»).

Список готовых к запуску постановок.
Все подготовленные для проведения анализа постановки система отображает в списке готовых постановок. Для перехода  к списку готовых постановок пользователь должен выбрать  в главном меню в группе элементов «Проведение анализа» элемент «Готовые к запуску». Система отобразит форму «Готовые постановки» (см. рис. 35), содержащую список постановок готовых к запуску измерения на приборе. 
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Рисунок 35.  Форма отображения списка готовых к запуску постановок.
В верхней части формы над списком расположены следующие элементы управления:
· «Создание новой постановки» [image: image90.png]


. Данный элемент предоставляет пользователя возможность зарегистрировать новую постановку в системе. Функциональное назначение данного элемента аналогично элементу «Новая постановка» группы элементов «Проведение исследования» главного меню системы и «Новая постановка группы «Быстрый запуск». Операция регистрации новой постановки полностью аналогична операции создания постановки (см. пункт «Создание постановки»). 

· «Редактирование постановки» [image: image91.png]


. Элемент предоставляющий пользователю возможность изменить выбранную постановку. (см. пункт  «Редактирование постановки»).
· «Удаление постановки» [image: image92.png]


. Данный элемент управления предназначен для расформирования готовой постановки. При удалении постановки информация о размещении образцов в постановке удаляется, образцы высвобождаются и могут быть размещены для исследования по тем же методикам в других постановках. При удалении постановки система запросит подтверждение  удаления и после получения удалит постановку из списка. При удалении из списка постановка физически остается в системе и будет окончательно удалена при завершении работы со списком постановок или при нажатии[image: image93.png]f Mosreepants.



 в правом нижнем углу формы списка. 
· “Отмена удаления постановки» [image: image94.png]


. При выборе данного управляющего элемента будут отменены все удаления постановок, которые производились пользователем с момента открытия данной формы, содержащей список готовых постановок.  Кнопка становится активна только при наличии удаленных в текущей сессии работы со списком  постановок, если постановки не удалялись кнопка останется неактивной.
· «Запуск постановки в работу» [image: image95.png]3anycK nocTakoBKA & pacoTy



. Элемент, предназначенный для запуска ПО прибора и проведения измерения на приборе  (см. описание операции «Запуск постановки в работу»). 
· «Печать информации о постановке» [image: image96.png]


. Элемент, предназначенный для получения бумажной копии расстановки образцов и контролей в постановке. При выборе данного элемента формируется отчет согласно заданному шаблону и демонстрируется пользователю в отдельной форме предварительного просмотра (см. рис. 36).
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Рисунок 36. Предварительный просмотр информации о постановке.

 Распечатать полученный отчет пользователь может, выбрав пиктограмму печати [image: image98.png]


 в окне предварительного просмотра отчета.
· «Экспортировать постановки» [image: image99.png]23 3xcnopTvposaTh nocTaHoBKM ‘



. Данный элемент управления предназначен для сохранения готовых к запуску постановок в файл (например, для проведения исследования на другом приборе). При нажатии кнопки система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения информации в файл, в котором пользователь должен указать файл, в который необходимо сохранить постановки.  

· «Импортировать постановки» [image: image100.png]Unnopripogas nocrarosky



. Элемент предназначен для загрузки в систему постановок, созданных на других рабочих местах. При нажатии кнопки система отобразит стандартное диалоговое окно открытия файла, в котором пользователь должен указать местонахождения файлов с постановками. После выбора файла система произведет загрузку постановок. В ходе загрузки могут возникнуть проблемы, связанные с загрузкой постановки, содержащей методики, не загруженные в данную установку системы, при этом система выдаст соответствующее предупреждение.
· «Фильтры списка постановок по данным столбцов». Управляющий элемент списка аналогичен по назначению и применению фильтрам в списках образцов (см. описание операции «Фильтрация списка образцов по данным столбцов»).
Создание постановки.

Для проведения исследования необходимо провести подготовительные работы по формированию постановки. Для перехода к формированию постановки необходимо выбрать в главном меню в группе элементов «Проведение анализа» или в закладке «Быстрый запуск»  элемент «Новая постановка» [image: image101.png]©
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 или управляющий элемент «Регистрация постановки» в форме списка готовых постановок (см. «Список готовых постановок»).  Если с системой используется более одного прибора, система запросит указать, на каком конкретно приборе будет проводиться исследование создаваемой
 постановки (см. рис. 36).  В верхнем раскрывающемся списке пользователь должен указать модель прибора (модели прибора в списке зависят от установленных драйверов подключения устройств), в нижнем – прибор данной модели, на котором будет проводиться исследование. 
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Рисунок 37. Выбор модели и прибора.

После выбора модели пользователь должен нажать кнопку [image: image103.png]MoareepavTs



 и система перейдет к форме создания постановки. 

Создание новой постановки зависит от выбранного устройства и может иметь различия. Данная инструкция описывает создание новой постановки для прибора Rotor-Gene 6000. За инструкциями по созданию постановки для других приборов обращайтесь к поставщику программного комплекса FRT-Manager.
Система отобразит форму создания постановки, состоящую из трех шагов (см. Рис. 38).
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Рисунок 38 Форма создания постановки.

Создание методики осуществляется в три шага. 
· На первом шаге пользователю предлагается выбрать тип реакционного блока для проведения исследования. Вкладка первого шага представляет собой список реакционных блоков (см. рис. 39), которые доступны для использования при проведении исследований на подключенных к системе приборах. Пользователь может выбрать один реакционный блок путем двойного щелчка левой кнопкой мыши (при этом система автоматически перейдет к следующему шагу) или выделив нужный реакционный блок в списке и нажав кнопку «Далее» в правом нижнем углу формы, или нажав закладку второго шага, которая, как и кнопка «Далее», становятся активными после выбора реакционного блока. Если не выбран ни один реакционный блок, система не предоставляет возможности перейти к следующему шагу создания постановки.
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Рисунок 39. Вкладка выбора реакционного блока (Шаг 1).

· На втором шаге создания постановки система предлагает пользователю выбрать группу совместимости методик, т.е. ту  группу методик проведения исследований, которые могут быть выполнены параллельно в рамках одной постановки. Вкладка выбора группы совместимости методик содержит список групп совместимости методик проведения исследования, которые могут быть осуществлены на данном приборе (см. рис. 40). Пользователь может выбрать одну группу путем двойного щелчка левой кнопкой мыши (при этом система автоматически перейдет к следующему шагу), или выделив нужную группу в списке и нажав кнопку «Далее» в правом нижнем углу формы, или выбрав закладку следующего шага. Если не выбрана ни одна группа, система не предоставляет возможности перейти к следующему шагу создания постановки. Если необходимо вернуться к предыдущему шагу создания постановки, пользователь может сделать это, нажав на вкладке предыдущего шага или нажав кнопку «Назад» в правом нижнем углу формы.
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Рисунок 40. Вкладка выбора группы совместимости методик (Шаг 2).

· На третьем шаге пользователь должен разместить образцы и контроли в постановке. Для этого система предоставляет пользователю вкладку «Размещение» (см. рис. 41).
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Рисунок 41. Вкладка размещения образцов и контролей в постановке (Шаг 3).
В левой части вкладки расположены три списка:
· Список методик проведения исследования, входящих в выбранную группу совместимости методик. Список представляет собой таблицу, в которой указывается краткое наименование методики и отметка о размещении в постановке контролей и калибраторов (размещены ли контроли и калибраторы). Пользователю предоставляется возможность выбрать одну из методик в списке. После выбора методики система наполнит информацией два следующих списка. Для поиска методики в списке пользователь имеет возможность использовать фильтры списка по данным столбцов аналогичные фильтрам в списке зарегистрированных образцов (см. описание операции ««Фильтрация списка образцов по данным столбцов»). 
· Список образцов, ожидающих проведения исследования по выбранной методике. Как только пользователь выбрал интересующую его методику проведения исследования, система заполняет список образцами, ожидающими проведения исследования по выбранной методике (см. рис. 42). 
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Рисунок 42. Список образцов и инструмент переноса их в постановку.

Для поиска образцов в списке пользователь имеет возможность использовать фильтры списка по данным столбцов аналогичные фильтрам в списке зарегистрированных образцов (см. пункт ««Фильтрация списка образцов по данным столбцов»). По умолчанию в списке образцов ожидающих проведения исследования включен фильтр по данным столбца с датой регистрации образца. Над списком образцов располагается элемент для поиска образца в списке по идентификатору. Для поиска образца в списке по идентификатору, пользователю необходимо ввести в соответствующие поля соответствующие части идентификатора образца и нажать клавишу ввода на клавиатуре. Если соответствующий образец имеется в списке, система выделит его. Для размещения образцов в постановке необходимо выделить образцы в списке и затем нажать кнопку [image: image109.png]


, расположенную между списком и правой частью окна, содержащего ячейки для размещения образцов. Выбранные образцы будут размещены, начиная с выделенной ячейки по порядку. Если какие либо ячейки заняты, система разместит образцы, начиная со следующей свободной ячейки.  Аналогично из размещения обратно в список образцы могут быть перенесены нажатием кнопки [image: image110.png]


.  При удалении образца из постановки обратно в список образцов система запросит подтверждение удаления образца из постановки. Размещение также можно осуществить двойным щелчком левой кнопки мыши на образце.  Если образец необходимо удалить – необходимо выделить соответствующий образец нажать кнопку [image: image111.png]


, расположенную между списками.
· Список контролей и калибраторов для методики. После выделения пользователем методики проведения исследования система отобразит в этом списке все контроли и калибраторы для выбранной методики. В таблице указывается наименование контроля или калибратора, типа (контроль или калибратор) и обязательность установки (обязательный, не обязательный и т.д.) (см. рис. 43).
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Рисунок 43. Размещение контролей.

Для размещения контролей в постановке необходимо выделить контроли в списке и затем нажать кнопку [image: image113.png]


, расположенную между списком и правой частью окна, содержащего ячейки для размещения. Выбранные контроли будут размещены, начиная с выделенной ячейки по порядку. Если какие либо ячейки заняты, система разместит контроли, начиная со следующей свободной ячейки.  Аналогично из размещения обратно в список контроли могут быть перенесены нажатием кнопки [image: image114.png]


.  При удалении контроля из постановки обратно в список контролей система запросит подтверждение удаления контроля из постановки. Размещение также можно осуществить двойным щелчком левой кнопки мыши на необходимом контроле. Для переноса в постановку всех обязательных контролей и калибраторов можно использовать кнопку [image: image115.png]


. При нажатии этой кнопки система перенесет в постановку только обязательные контроли. Необязательные контроли переносятся отдельно. В зависимости от наличия или отсутствия контролей напротив соответствующей методики будет высвечиваться цветовое сообщение о наличии обязательных и необязательных контролей [image: image116.png]HSVLI He BLIGpana cepun pearentor
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Также в левой части вкладки пользователю предоставляется возможность выбрать серию реагентов [image: image117.png]Cepws pearentos [3, B paore, 08122011~ E]



, которая будет использоваться при проведении исследования по выбранной методике. После указания пользователем методики в списке совместимых методик система сформирует список доступных серий реагентов и представит его пользователю для выбора в выпадающем списке, расположенном над списком контролей и калибраторов (см. рис. 41). Справа от выпадающего списка находится управляющий элемент  [image: image118.png]


 «Зарегистрировать серию реагентов», позволяющий пользователю при создании постановки зарегистрировать новую серию реагентов без перехода к форме работы с сериями реагентов, если таковая не отображена в выпадающем списке серий реагентов (см. пункт «Регистрация серии реагентов»). 
В правой части вкладки расположен список позиций в реакционном блоке, в которые помещаются образцы, контроли и калибраторы (см. рис. 41).  
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Рисунок 44. Управляющие элементы списка позиций.
При работе со списком позиций в постановке пользователю доступны следующие управляющие элементы (см. рис. 44), расположенные над списком:
· «Резервирование выделенных позиций для методики». Над списком позиций расположены 3 кнопки. Слева располагается кнопка, позволяющая осуществить резервирование позиций для выбранных методик. В случае если у пользователя нет возможности в настоящий момент времени указать, какие образцы и контроли будут расставлены в постановке для выбранной методики, ему предоставляется возможность зарезервировать необходимые позиции в постановке. Для этого пользователю необходимо выделить интересующие его позиции (выделение осуществляется с помощью мыши, удерживая нажатой левую кнопку мыши или удерживая на клавиатуре клавиши Shift для выделения группы позиций подряд или Ctrl для выделения позиций по отдельности) и нажать кнопку [image: image120.png]3apesepevpoear
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Рисунок 45.  Резервирование позиций.
После выбора система отметит выделенные позиции цветом, соответствующим цвету методики, а в строке позиции укажет (Резерв) (см. рис. 45).

· «Очистка выделенных позиций». При необходимости очистить только часть позиций в постановке применяется управляющий элемент [image: image122.png]OUMUCTATS BHIAENEHHBIE



, расположенный над списком позиций в постановке. Для очистки пользователь должен выделить те позиции, которые необходимо очистить (выделение осуществляется с помощью мыши, удерживая нажатой левую кнопку мыши или удерживая на клавиатуре клавиши Shift для выделения группы позиций подряд или Ctrl для выделения позиций по отдельности) и нажать кнопку очистки выделенных позиций. Все образцы, которые располагались на выделенных позициях вернуться в список ожидающих проведения исследований. Если выделенная позиция была зарезервирована, резервирование будет снято. Перед очисткой выделенных позиций система запросит подтверждение очистки выделенных позиций.

·  «Очистить». Нажав кнопку [image: image123.png]


, пользователь очистит все позиции постановки от размещенных в них образцов, контролей и калибраторов. Все образцы будут возвращены в список ожидающих размещения. Так же нажатие данной кнопки снимает резервирование со всех зарезервированных позиций постановки.  Перед очисткой списка система запросит у пользователя подтверждение очистки списка.
· «Регистрация образца». Если интересующий образец не найден в списке зарегистрированных и ожидающих проведения исследования, пользователю предоставляется возможность быстро добавить образец в постановку. Для этого над списком позиций в соответствующих полях [image: image124.png]Perncrpauns obpasua: 171111

001



 пользователь должен указать идентификатор образца и нажать клавишу ввода на клавиатуре. Система создаст новый образец и назначит ему выбранную в текущий момент в списке справа (см. рис. 41) Если пользователь выделил свободную позицию в постановке, то регистрируемый образец будет автоматически помещен в выделенную позицию. Если пользователь не выделил позицию или выделил уже занятую позицию, система пометит регистрируемый образец в первую свободной позиции. 
· «Вид биоматериала».  При регистрации нового образца или при размещении ранее зарегистрированного образца, у которого не был указан вид биологического материала, система предоставляет возможность  указать вид биологического материала данного образца. Для этого необходимо выбрать образец в постановке и нажать кнопку [image: image125.png]Bua 6nomarepuana



 справа от поля ввода идентификатора образца (см. рис. 44), после чего система отобразит диалоговое окно выбора вида биоматериала (см. рис. 46). 
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Рисунок 46. Выбор вида биологического материала.

В диалоговом окне  пользователь может из выпадающего списка (см. рис. 46) выбрать необходимый вид биоматериала, после чего нажать кнопку «Подтвердить».
·  «Выбор цвета для выделенных позиций». Для удобства визуального восприятия результатов в графическом представлении система предлагает пользователю возможность  выделить различные образцы и контроли цветом. По-умолчанию образцы и контроли каждой методики выделяются отдельным цветом, соответствующем цвету методики в списке слева (см. рис. 41), однако система предоставляет возможность провести выделение цветом не только разных методик, но и каждой позиции в постановке. Для этого пользователь должен выделить позицию или группу позиций, которым он хочет назначить один цвет (выделение осуществляется с помощью мыши, удерживая нажатой левую кнопку мыши или удерживая на клавиатуре клавиши Shift для выделения группы позиций подряд или Ctrl для выделения позиций по отдельности), затем выбрать значок [image: image127.png]


 «Выбор цвета» (см. рис 44). Система предложит пользователю таблицу выбора цветового обозначения выделенных позиций (см. рис. 47). После выбора пользователем интересующего цвета система автоматически закроет таблицу выбора цвета и окрасит первый столбец с номером позиции в списке позиций в соответствующий цвет. В дальнейшем как в ПО прибора, так и при графическом представлении результатов измерения выбранные позиции в постановке будут выделяться соответствующим цветом. 
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Рисунок  47.  Назначение цветового обозначения позиций.
· Пользователю предоставляется возможность перемещать образцы и контроли по позициям, как группами, так и по отдельности. Для этого пользователь должен выделить позиции, которые необходимо перенести (выделение осуществляется с помощью мыши, удерживая нажатой левую кнопку мыши или удерживая на клавиатуре клавиши Shift для выделения группы позиций подряд или Ctrl для выделения позиций по отдельности). Затем удерживая нажатой кнопку [image: image129.png]


 (см. рис. 44), расположенную в нижнем правом углу выделенной группы, пользователь может «перетащить» выделенную группу на новые позиции. 

В нижней части формы размещения образцов  расположены расположены следующие кнопки (см. рис. 41):
· [image: image130.png]@ Haunenosanne nocranosxi



 Данная кнопка предоставляет возможность задать наименование для постановки. По умолчанию система именует постановки указанием даты и времени её создания. В некоторых случаях, например для передачи на исполнение на другой прибор возникает необходимость дать более человекочитаемое наименование постановки. При нажатии кнопки система отобразит окно (см. рис. 48). Пользователь может указать в поле ввода желаемое наименование и нажать кнопку «Подтвердить», после чего система изменит наименование постановки. 
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Рисунок 48. Форма изменения наименование постановки.
· [image: image132.png]


 Система предоставляет пользователю возможность добавить  комментарий к создаваемой постановки для дальнейшего отображения при работе с постановкой и результатами. Для добавления комментария пользователь должен нажать кнопку, и в открывшемся окне ввода комментария (см. рис. 49)  ввести необходимый текст.
[image: image133.png]



Рисунок 49. Окно добавления комментария к постановке.

· [image: image134.png]& 3nexiponman noura



 Система предоставляет пользователю возможность передать созданную постановку по электронной почте. При нажатии кнопки система отобразит диалоговое окно отправки (см. рис. 50) в котором пользователь должен указать адрес электронной почты, по которому должна быть доставлена постановка. Кроме адреса электронной почты система предоставляет пользователю возможность защитить передаваемую постановку паролем, указав его в соответствующем поле ввода (см. рис. 50).  Пароль необходимо передать получателю.
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Рисунок 50. Диалоговое окно передачи постановки по жлектронной почте.
· [image: image136.png]@@Hasan



 Возвращение на предыдущий шаг формирования новой постановки. 
· [image: image137.png]


 Сохранение постановки. Если созданную постановку не планируется сразу же запустить в работу, система предоставляет пользователю возможность сохранить созданную постановку. 

· [image: image138.png]


 Запуск созданной постановки в работу на приборе.
Редактирование постановки.

Для перехода к редактированию постановки необходимо выбрать постановку в списке готовых к проведению исследования постановок и нажать кнопку редактирования[image: image139.png]


, расположенную слева над списком постановок. Для редактирования система отображает формы аналогичные формам создания постановки, в которых уже указаны внесенные при создании данные. Редактирование постановки начинается с 3-го шага. Пользователь может, используя кнопки навигации в правом нижнем углу формы или закладки шагов с левого края формы, перемещаться между шагами и изменять информацию о постановке. Если на каком-то шаге пользователь изменит информацию таким образом, что она будет противоречить информации, указанной на других шагах, система выдаст пользователю соответствующее предупреждение. 
Выполнение исследования на приборе.

Готовую к запуску постановку можно запустить в работу следующими способами: 
· На последнем шаге создания или редактирования постановки закончив размещение образцов и контролей в реакционном блоке нажать кнопку [image: image140.png]


 в правом нижнем углу формы.

· В списке готовых постановок выбрать интересующую постановку и нажать кнопку [image: image141.png]3anyck nocTaHoBKu & paGory |



 расположенную над списком готовых к запуску постановок.

Перед запуском необходимо поместить реакционный блок с размещенными в нем образцами, контролями и калибраторами в прибор.
Проведение исследования осуществляется в автоматическом режиме. Система автоматически запустит программное обеспечение прибора и произведет необходимые настройки. По завершению проведения измерений на приборе система сообщит пользователю, что работа с прибором завершена. После завершения измерений на приборе система попытается автоматически интерпретировать полученные с прибора данные и вычислить конечные результаты. Если внесенной информации о постановке не достаточно, система не будет проводить вычисление конечных результатов и присвоит постановке соответствующий статус. Обработанные на приборе постановки отображаются в списке «Завершенные постановки».  В дальнейшем можно будет указать недостающие данные и запустить повторное вычисление конечных результатов.
По завершению проведения исследования постановке присваивается статус в зависимости от успешности получения результата. Постановки, по которым проведены измерения на приборе, отображаются в списке завершенных постановок.

Список завершенных постановок.
После проведения исследования на приборе и вычисления конечных результатов (если для вычисления было достаточно информации) пользователь должен провести валидацию и авторизацию результата. Просмотреть полученные результаты, провести авторизацию или отправить образцы на повторное исследование пользователь может с использованием списка завершенных постановок, в котором отображаются постановки, для которых получены результаты исследования на приборе.  Перейти к списку завершенных постановок можно выбрав в главном меню в группе «Проведение анализов» элемент «Завершенные постановки», или выбрав этот же элемент на закладке «Быстрый запуск» после чего система отобразит форму, содержащую список обработанных постановок (см. рис. 51).
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Рисунок 51.  Список завершенных постановок

Список обработанных постановок содержит следующие поля (см. рис. 51):

· «№» постановки;
· «Статус постановки». Указывается общий статус постановки. Может принимать следующие значения: 
· «Данные не получены» если в ходе выполнения исследования возникли сбои;
· «Данные получены» если все данные успешно получены;
· «Проверена» если постановка прошла процедуру валидации и все результаты в постановке, либо авторизованы, либо отклонены.

· «Методики». В данном поле отображается перечень методик, исследования по которым выполнялись в данной постановке. Рядом с каждой методикой располагается цветовой индикатор статуса результатов по данной методике. Цвет имеет следующие значения: 
· «Красный» - конечные результаты рассчитать не удалось;
· «Серый» - ошибка при расчете результатов;

· «Желтый» - конечные результаты рассчитаны, но могут быть не верны (например, отсутствуют контроли или калибраторы);
· «Зеленый» - конечные результаты вычислены, все условия соблюдены.

· «Наименование» - наименование постановки.

· «Запуск постановки в работу». Время и дата, когда последний раз стартовало проведение исследования на приборе по данной постановке;
· «Изменил» - в данном столбце отображается имя пользователя, который последним вносил изменения в постановку (например, авторизовал результаты) или запустил постановку в работу.

На форме, содержащей список завершенных постановок, в левом верхнем углу расположены следующие элементы управления (см. рис 51):
· [image: image143.png]


 Просмотр промежуточных результатов. Позволяет просмотреть промежуточные результаты по выбранной постановке. В независимости от полученных результатов пользователю предоставляется возможность просмотреть имеющиеся на текущий момент результаты, полученные с прибора в форме, идентичной форме просмотра и авторизации результатов (см. пункт «Просмотр и валидация результатов постановки»).
· [image: image144.png]


 Просмотр результатов постановки. При нажатии данной кнопки система будет реагировать по следующим сценариям:
· Если для вычисления конечных результатов системе не хватило какой-либо информации о постановке, система предложит пользователю форму редактирования постановки (см. пункт «Редактирование постановки»), где пользователь может внести недостающую информацию, после чего нажав кнопку[image: image145.png]


  в правом нижнем углу формы редактирования постановки запустить повторный расчет результатов на основе проведенных на приборе измерений.
· Если результаты успешно вычислены пользователь будет переведен на форму отображения результатов постановки (см. пункт «Просмотр и валидация результатов постановки»).

· [image: image146.png]


 Удаление постановки. Данный элемент предназначен для удаления выделенных постановок (выделение осуществляется с помощью мыши, удерживая нажатой левую кнопку мыши или удерживая на клавиатуре клавиши Shift для выделения группы позиций подряд или Ctrl для выделения позиций по отдельности). После нажатия кнопки удаления система запросит подтверждение (см. рис. 52) и при получении подтверждения удалит выделенные постановки.
[image: image147.png]



Рисунок 52.  Запрос подтверждения удаления выделенных постановок.

При подтверждении удаления постановки система удалит постановку из списка. Удалении из системы произойдет при закрытии формы со списком завершенных постановок или при нажатии кнопки  [image: image148.png]f Moareepavs |



.

· [image: image149.png]


 Отмена удаления постановки. При выборе данного управляющего элемента будут отменены все удаления постановок, которые производились пользователем с момента открытия данной формы, содержащей список завершенных постановок. 

· [image: image150.png]


 Отправка постановки на повторное проведение анализа.  При нажатии на кнопку система откроет диалоговое окно отправки на повторное проведение анализа (см. рис. 53).
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Рисунок 53. Диалоговое окно отправки на повторный анализ.

В диалоговом окне пользователь может указать, создавать ли постановку для повторного анализа с тем же расположением образцов в реакционном блоке, проводить ли повторный анализ только для образцов с отвергнутыми результатами. 

Также пользователь может выбрать действия при повторном анализе: проводить повторную амплификацию или повторную экстракцию.  Пользователь может добавить комментарий к постановке, отправляемой на повторный анализ, где может указать причину повторного проведения анализа.

· [image: image152.png]Moxazars cepuy pearenTos



Фильтрация списка по методикам и сериям реагентов. Данный элемент позволяет отфильтровать список обработанных постановок.   При нажатии на кнопку система отобразит диалоговое окно настройки фильтра (см. рис. 54).
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Рисунок 54. Диалоговое окно фильтрации списка завершенных постановок.

В диалоговом окне пользователь должен в выпадающем списке указать методику, после чего может во втором выпадающем списке выбрать серию реагентов. После выбора для включения фильтра необходимо нажать кнопку [image: image154.png]f Moareepavs |
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 Система предоставляет возможность экспортировать постановку вместе с полученными результатами (например, для оценки результатов или изучения отклонений). Для экспорта необходимо нажать на кнопку и в открывшемся стандартном диалоговом окне сохранения указать каталог, куда необходимо сохранить методику и указать название файла для сохранения методики.
· [image: image156.png]Unnopruposats nocraroexi



 Для импорта постановки необходимо нажать кнопку и в открывшемся диалоговом окне указать файл, содержащий постановку. При загрузке система проверит наличие методик из импортируемой постановки, и если таких методик в системе не найдено, выдаст соответствующее предупреждение и откажет в импорте постановки.
· Фильтрация списка по данным столбца. Управляющий элемент списка аналогичен по назначению и применению фильтрам в списках образцов (см. описание операции «Фильтрация списка образцов по данным столбцов»).

Просмотр и валидация результатов постановки.
Перейти к просмотру и валидации результатов постановки  можно либо нажатием кнопки [image: image157.png]


 над списком завершенных постановок либо двойным щелчком левой кнопки мыши на строке соответствующей постановки в  списке обработанных постановок. Если конечные результаты не удалось рассчитать в связи с недостаточностью информации о постановке, система автоматически откроет пользователю форму редактирования постановки. Если результаты вычислены, система откроет пользователю форму просмотра и валидации результатов (см. рис. 55).
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Рисунок 55. Форма просмотра и валидации результатов.
Форма открывается на закладке с результатами по всей постановке. Справа от закладки «Постановка» расположены закладки с результатами по каждой методике, входящей в постановку. Пользователь с помощью закладок с названиями методик (см. рис 55) может перейти к просмотру по выбранной методике.
На закладке «Вся постановка» отображается список всех результатов, содержащий идентификатор образца, название методики, название результата и значение результата, комментарий,  а также статус результата. Результат может иметь следующие статусы:

1. «Новый» - результат получен, авторизация не проводилась.

2. «Авторизованный» - результат получен и авторизован.

3. «Отвергнут» - результат получен, но не прошел авторизации.

4. «Отправлен на повторное исследование» - результат получен, авторизацию не прошел, образец отправлен на повторное проведение анализа.

Над закладками с наименованиями методик расположены управляющие элементы (см. рис 55), предназначенные для проведения авторизации  всех результатов в постановке. Кнопки имеют следующее значение:
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 - авторизовать все результаты постановки.

2. [image: image160.png]|49 Mosropssiii ananws nocranoskw



 - отправить все образцы постановки на повторный анализ. Кнопка работает аналогично кнопке отправки на повторный анализ в списке завершенных постановок (см. пункт «Список завершенных постановок»). 
3. [image: image161.png]


 - Редактировать постановку. Если необходимо изменить информацию по постановке (например, была неправильно выбрана серия реагентов) система предоставляет возможность перейти к изменению постановки в форме редактирования постановки (см. пункт «Редактирование постановки»).
4. [image: image162.png]


 - просмотр в ПО прибора. Если пользователь имеет необходимость использовать расширенный режим функциональности программного обеспечения прибора, необходимо нажать на эту кнопку, после чего система загрузить программное обеспечение прибора с результатами постановки. 
Данные управляющие элементы будут доступны пользователю при выборе любой закладки с наименованием методики. При этом использование этих управляющих элементов также будет распространяться на всю постановку.

Над списком результатов расположены элементы управления позволяющие осуществлять процедуру авторизации конкретных результатов.  Кнопки имеют следующее назначение:

1. [image: image163.png]


 - просмотреть ранее полученные результаты по данному образцу данной методики.  Если образец подвергался повторному анализу, нажав кнопку можно просмотреть полученные ранее результаты в открывающейся форме (см. рис. 56).
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Рисунок 56. Форма просмотра полученных ранее результатов.
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 - авторизовать выделенные результаты. Для авторизации необходимо выделить результаты в списке и нажать кнопку.
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 - направить образец, чей результат выделен, на повторное проведение исследования.
4. [image: image167.png]


 - отвергнуть результат. Если результат не может быть принят и нет возможности провести повторный анализ образца, предоставляется возможность отвергнуть результат.
Для просмотра информации о результатах по конкретной методике пользователь должен выбрать закладку с названием соответствующей методики.  (см. рис 55).  Система отобразит форму просмотра результатов выбранной методики (см. рис. 57). На открывшейся форме расположено несколько закладок, содержащих результаты по методике, включая дополнительные результаты и графики измерений по каналам детекции. 
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Рисунок 57. Список конечных результатов постановки на закладке «Результаты».
Над списком результатов по методике в левой части расположены элементы авторизации результатов, аналогичные кнопкам  авторизации результатов во всей постановке. В правой части над списком расположены элементы, позволяющие авторизовать все результаты по методике и имеющие следующие значения:
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 - авторизовать все результаты по методике. При нажатии все результаты, полученные в данной постановке по выбранной методике, будут авторизованы.
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 - отправить все образцы, исследование которых в данной постановке проводилось по выбранной методике на повторное проведение анализа. При выборе данной кнопки система отобразит диалоговое окно, аналогичное диалоговым окнам отправки на повторный анализ всей постановки или конкретного результата. 
Правее закладки «Результаты» расположена закладка «подробно». При выборе этой закладки система отобразит подробные результаты по методике (см. рис. 58).
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Рисунок 58. Представление промежуточных и дополнительных результатов на закладке «Подробно» для выбранной методики.

Подробные результаты представлены в нескольких таблицах и зависят от выбранной методики. Для просмотра всех данных необходимо воспользоваться вертикальной перемоткой, расположенной с правого края формы. В верхней части формы просмотра подробных результатов расположены следующие элементы управления:

1. [image: image172.png]


 - печать подробных результатов. При нажатии кнопки система распечатает на принтере по умолчанию подробные результаты по методике, представленные на форме.

2. [image: image173.png]


 - экспорт подробных результатов в электронную таблицу. Бля удобства обработки результатов в табличном представлении система предоставляет возможность экспортировать подробные результаты в электронную таблицу. При нажатии кнопки система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения информации в файл, в котором пользователь должен указать каталог, в который должны быть сохранены подробные результаты, и имя файла, в котором они будут сохранены.
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 - авторизовать все результаты по методике. При нажатии все результаты, полученные в данной постановке по выбранной методике, будут авторизованы.
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 - отправить все образцы, исследование которых в данной постановке проводилось по выбранной методике на повторное проведение анализа. При выборе данной кнопки система отобразит диалоговое окно, аналогичное диалоговым окнам отправки на повторный анализ всей постановки или конкретного результата. 

В нижней части формы расположены следующие вспомогательные элементы просмотра информации (см. рис. 58): 
1. [image: image176.png]


 - поиск по результатам. При нажатии на кнопку система отобразит строку поиска [image: image177.png]Beedume mexcm daa noucka.4 » v



, в которую необходимо ввести искомое буквосочетание и нажать клавишу ввода на клавиатуре. Если искомое буквосочетание будет найдено – система высветит результат поиска.

2. [image: image178.png]o —o



 - справа расположен элемент масштабирования отображаемых результатов. Передвигая бегунок влево и вправо пользователь может увеличивать или уменьшать отображение результатов.
Правее закладки «Подробно»  расположено несколько идентичных закладок с названием каналов детекции (см. рис. 58). При выборе одной из закладок система отобразит графическое представление результатов измерений по выбранному каналу детекции (см. рис. 59).  На закладках с отображением графического представления результатов измерения систем (см. рис. 59) в правой части формы расположена легенда отображаемых графиков. Так же легенда предоставляет возможность управлять отображением графиков того или иного образца, контроля и калибратора. Для скрытия графика образца или контроля необходимо нажать на соответствующий элемент легенды. Если отображение графика образца отключено – система отображает в легенде этот элемент белым цветом. Для отображения скрытого графика нужно повторно нажать соответствующий элемент легенды. Если пользователь не назначил цветовое обозначение образцам, система автоматически назначит образцам цвет методики, и все графики будут отображаться одним цветом. При необходимости пользователь может задать цвета для любой позиции (см. описание операции «Создание методики»). 
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Рисунок 59. Графическое представление результатов измерения.

Над легендой расположена кнопка повторного пересчета результатов [image: image180.png]MNepecunrars



. Кнопка активизируется, если изменяются условия пересчета, т.е. исключается образец или контроль. Для исключения необходимо навести курсор на соответствующий образец или контроль и нажать правую кнопку мыши. В отображенной форме так же над легендой расположена кнопка повторного пересчета результатов [image: image181.png]v He vcnonesosars & pacugrax



 выставив флаг напротив «Не использовать в расчетах» образец исключается из участников пересчета. 
В верхней части формы остаются доступными кнопки авторизации результатов по методике:
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 - авторизовать все результаты по методике. При нажатии все результаты, полученные в данной постановке по выбранной методике, будут авторизованы.
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 - отправить все образцы, исследование которых в данной постановке проводилось по выбранной методике на повторное проведение анализа. При выборе данной кнопки система отобразит диалоговое окно, аналогичное диалоговым окнам отправки на повторный анализ всей постановки или конкретного результата. 

Серии реагентов

При расчете и интерпретации результатов исследований немаловажную роль могут играть используемые при проведении исследования серии реагентов. Система предоставляет пользователю возможность работы с сериями реагентов. Пользователю доступны:
· Выбор серии реагентов при создании постановки (см. пункт «Создание постановки»).

· Просмотр списка зарегистрированных серий реагентов.

· Активация и отключение серии реагентов,

· Регистрация, удаление и редактирование серии реагентов,

· Управление сроком годности серии реагентов.
Для перехода к работе с сериями реагентов пользователь должен выбрать в главном меню в группе «Проведение анализа» элемент «Серии реагентов». Система отобразит форму для работы со списками серий реагентов (см. рис. 60).
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Рисунок 60. Форма работы со списками серий реагентов.
Для отображения списка зарегистрированных в системе серий реагентов пользователь должен указать методику проведения исследования, для которой он хочет видеть зарегистрированные в системе серии реагентов. Методика выбирается из выпадающего списка доступных методик (см. рис. 61).
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Рисунок 61.  Выбор методики для отображения списка серий реагентов.
После выбора пользователем методики система отобразит список серий реагентов зарегистрированных в системе для данной методики и доступных в настоящий момент (см. рис. 60).
В списке отображаются следующие поля информации о серии реагентов:

· Наименование серии реагентов.
· Статус серии реагентов.
· Дата окончания срока годности серии реагентов.
Система предусматривает для серии реагента следующие статусы:
· «В работе». Серия реагентов имеется в наличии и её срок годности не истек. При данном статусе серия будет отображаться в списках доступных серий реагентов при создании и редактировании постановки.

· «Израсходован». Серии реагентов нет в наличии. При данном статусе серия реагентов не отображается в выпадающих списках при создании и редактировании постановок.

· «Истек срок годности». Данный статус означает, что реагенты данной серии имеются в наличии, но у них истек срок годности. При присвоении серии реагентов данного статуса система будет отображать данную серию реагентов в выпадающих списках при создании и редактировании постановки ещё установленное время, а затем серия станет недоступна при создании и редактировании постановки. Срок, в течение которого серия реагентов с истекшим сроком годности будет доступна пользователю при создании и редактировании постановки задается в настройках системы администратором. 
На форме отображения в правом верхнем углу пользователю доступны следующие управляющие элементы:
· [image: image186.png]


 «Активация серии». Если реагенты данной серии были израсходованы, а затем снова поступили в лабораторию, данный элемент позволяет пользователю вернуть серии реагентов со статусом « Израсходован» статус «В работе», после чего серия реагентов вновь станет доступной  при создании и редактировании постановок. Данный элемент активен, если в списке выбраны серии реагентов со статусом «Израсходован».
· [image: image187.png]


 «Отключение серии». Данный элемент выставляет серии реагентов статус «Израсходован», что позволяет не отображать большой список серий при создании и редактировании постановок. Кроме случаев, когда реагент действительно израсходован данный элемент может применяться, например, при нежелании по соображениям качества использовать данную серию реагентов.
· [image: image188.png]


 «Регистрация серии». Данный элемент предоставляет возможность зарегистрировать новую серию реагентов (см. описание операции «Регистрация серии реагентов»).
· [image: image189.png]


 «Редактирование серии». Элемент, предоставляющий пользователю возможность изменить информацию о серии (см. описание операции «Редактирование серии реагентов»).
· [image: image190.png]


 «Удаление серии». Данный элемент предоставляет пользователю возможность удалить серию реагентов из списка зарегистрированных серий реагентов. Для удаления серии из списка пользователю необходимо выбрать серии, которые должны быть удалены (выделение осуществляется с помощью мыши, удерживая нажатой левую кнопку мыши или удерживая на клавиатуре клавиши Shift для выделения группы позиций подряд или Ctrl для выделения позиций по отдельности) и нажать кнопку [image: image191.png]


 «Удаление серии». Система запросит подтверждение удаления выделенных серий и после подтверждения пользователем удалит выделенные серии из списка. Если какие-либо из выбранных для удаления серий применялись при создании постановок, система выдаст пользователю сообщение о невозможности удаления таких серий и не произведет удаление таких серий. 
· [image: image192.png]


«Фильтр списка по данным столбца». Элемент предназначен для фильтрации списка серий реагентов по информации в столбцах. Управляющий элемент списка аналогичен по назначению и применению фильтрам в списках образцов (см. описание операции «Фильтрация списка образцов по данным столбцов»).
 Регистрация серии.
Для перехода к регистрации новой серии реагентов пользователь должен в форме отображения списка серий реагентов выбрать необходимую методику, для которой он будет регистрировать серию, и нажать кнопку [image: image193.png]


 «Регистрация серии реагентов» в правом верхнем углу формы. Зарегистрировать серию можно из формы создания новой постановки на шаге размещения образцов в реакционном блоке, нажав кнопку [image: image194.png]


, расположенную рядом с выбором серии реагентов для постановки (см. пункт «Создание постановки». Система отобразит форму ввода основных данных о серии реагентов (см. рис. 62). 
[image: image195.png]3agepuwénsie noctaHosku (38

Wrpux-koasi 38

Witpyx-ozs1 AnA cepun pearenToe metoauky “Amplisens Chlamydia trachomatis-FL"

BeeauTe WTPVX-KORE! M3 SKNAALILIA CEPUN B0 HAXMUTE Ha KHOMKY "

secty Bpyuryio” Beecrv spyuryo





Рисунок 62. Ожидание считывания штрих-кодов с сопроводительных документов серии.
Серии реагентов поставляются с вкладышем, содержащим параметры серии. На некоторых вкладышах могут быть нанесены штрих-коды для быстрого ввода параметров в систему. В открывшейся форме необходимо установить курсор в первую строку и считать первый штрих-код. Система распознает штрих код и отобразит следующую строку для ввода следующего штрих-кода. После ввода всех-штрих-кодов с вкладыша система отобразит распознанные параметры серии. Если параметры определились правильно необходимо нажать кнопку «Сохранить», расположенную в правом нижнем углу формы. 

Если нет возможности считывать штрих-кодовые идентификаторы с вкладыша система предоставляет возможность ввести параметры серии вручную. Для этого на форме считывания штрих-кодовых идентификаторов необходимо нажать кнопку [image: image196.png]Bsecty epyunyio



.  Система отобразит форму ручного ввода параметров серии (см. рис. 63).
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Рисунок 63.  Форма ручного ввода данных о серии реагентов.
В открывшейся форме пользователь должен указать наименование серии и срок годности серии реагентов. Также если методикой предусмотрено при расчетах использование параметров серии реагентов, система предоставляет возможность указать значения этих параметров. Для ввода параметров необходимо установить курсор в ячейку столбца «Значение» напротив названия соответствующего параметра и ввести значение, указанное на вкладыше. После ввода основных параметров серии пользователь должен сохранить серию реагентов нажав кнопку «Сохранить» в правом нижнем углу формы. 
Редактирование серии реагентов.

Для перехода к редактированию серии реагентов необходимо нажать кнопку[image: image198.png]


  в правом верхнем углу формы, содержащий список реагентов.

Система отобразит пользователю форму с основной информацией о серии (см. Рис. 64). На форме расположены кнопки, позволяющие пользователю изменить данные серии с помощью считывания штрих-кода с сопроводительной документации серии или вводом изменений вручную.
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Рисунок 64.  Форма изменения информации о постановке.

Для внесения изменений считыванием штрих-кода необходимо нажать кнопку [image: image200.png]Cuvrats WTpnx-KoaB



. 

Для изменения параметров вручную необходимо нажать кнопку [image: image201.png]BEecTi 3HaUEHVA CEpUN BpYUHYIO



. 

При выборе внесения изменений с помощью штри-кода система отобразит пользователю форму аналогичную форме создания новой серии с помощью считывания штрих-кода. Для изменения параметров необходимо как при создании серии считать штрих-коды с вкладыша и нажать кнопку «Сохранить».
При выборе внесения изменений вручную, система отобразит форму аналогичную форме регистрации серии, поля которой будут содержать текущую информацию, где пользователь сможет изменить информацию и сохранить изменения.
Печать результатов.

Система предоставляет возможность распечатать результаты исследований. Результаты исследований распечатываются на бланках, установленных в методике проведения исследования. Так же администратор системы имеет возможность назначить специальный бланк для методик или использовать бланки «по умолчанию» (см. руководство администратора). Для перехода к печати результатов исследований необходимо в главном меню в группе «Результаты» выбрать элемент «Список результатов» или выбрать элемент «Список результатов» в закладке меню «Быстрый запуск», после чего система отобразит форму поиска и печати результатов (см. рис. 65).
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Рисунок 65. Форма поиска и печати результатов.
 В верхней части открывшейся формы расположены универсальные для всех трех представлений управляющие элементы:
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Фильтр по датам получения результата. Данный элемент предоставляет пользователю возможность указать начальную и конечную дату интервала, за который он хочет видеть результаты исследований. 
· [image: image204.png][£] Tonbko HepacneuaTanHsie



 Фильтр распечатанных результатов. При установке данного флага в списке будут отображаться только те результаты, которые ещё не распечатывались в системе. При снятом флаге будут отображаться все результаты, в том числе и уже распечатанные.
· [image: image205.png]06pasuam ® Mocranoekam O Mauventam



 Переключатель группировки результатов. Данный элемент предоставляет пользователю возможность просматривать список результатов при следующей группировке результатов:
· «По образцам». При выборе данного представления система отображает в левой части формы список всех образцов, для которых за указанную дату были получены результаты, а в правой результаты исследований для выбранного в левой части образца (см. рис. 66).
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Рисунок 66. Форма отображения результатов с группировкой по образцам.

Над списком образцов расположены управляющие элементы имеющие следующее назначение:

· [image: image207.png]=4 MNevars Gnanka



«Печать результата на бланке». Данный элемент предназначен для печати результатов выбранного образца на официальном бланке для выдачи заказчику исследования. При выборе элемента система откроет окно предварительного просмотра бланка результатов (см. рис. 67). 
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Рисунок 67. Форма предварительного просмотра печати результата на бланке.
В зависимости от настроенного шаблона система в открывшемся окне предварительного просмотра продемонстрирует официальный бланк с результатами. Распечатать полученный бланк пользователь может, выбрав пиктограмму печати [image: image209.png]


 в окне предварительного просмотра бланка результатов.
· [image: image210.png]


«Печать результатов в виде списка для служебного использования» Данный элемент предназначен для печати результатов исследований  общим списком для внутреннего использования. При нажатии кнопки отобразится форма предварительного просмотра списка результатов (см. рис. 68).
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Рисунок 68. Предварительный просмотр списка результатов.

Для печати списка необходимо нажать кнопку [image: image212.png]


 в меню формы предварительного просмотра. 

· [image: image213.png]


«Импорт результатов в файл». Данный элемент предназначен для импорта результатов в файл. При выборе элемента система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения файла, в котором пользователь должен либо выбрать файл, в который необходимо импортировать результаты,  либо указать имя нового файла, после чего нажать кнопку «Сохранить».

· [image: image214.png]


«Отклонить результат». Данный элемент предоставляет возможность отклонить выбранный результат в том случае, если пользователь считает, что результат был авторизован необоснованно. Операция идентична операции отклонения результата при валидации результатов (см. пункт «Просмотр и валидация результатов»).

· «По постановкам». При выборе данной группировки система отобразит форму поиска и печати результатов, разделенную на три части. В левой части пользователю представляется список постановок, по которым получены результаты за указанный период. При выборе постановки в левой части в центральной части формы будет отображен список образцов из данной постановки, по которым авторизованы результаты. При выборе образца в отображенном списке в правой части формы появится список результатов данного образца (см. рис. 69). 
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Рисунок 69. Форма отображения результатов с группировкой по постановкам.
Над списком постановок расположены управляющие элементы, аналогичные описанным выше (при группировке по образцам). Управляющие элементы, расположенные в центральной части над списком образцов, идентичны по назначению и применению управляющим элементам при группировке по образцам. Управляющие элементы, расположенные над списком постановок имеют следующее назначение:
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 «Печать результата на официальном бланке». Данный элемент предназначен для печати результатов выбранной постановки на официальном бланке для выдачи результатов заказчику исследования. Распечатываются результаты по всем образцам постановки для каждого образца на отдельном бланке.  
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 «Печать результатов в виде списка для служебного использования» Данный элемент предназначен для печати результатов исследований  общим списком по всей выбранной постановке для внутреннего использования 

· [image: image218.png]


 «Импорт результатов в файл». Данный элемент предназначен для импорта результатов в файл. При выборе элемента система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения файла, в котором пользователь должен либо выбрать файл, в который необходимо импортировать результаты,  либо указать имя нового файла, после чего нажать кнопку «Сохранить». В файл будут экспортированы все результаты выбранной постановки.

· [image: image219.png]


 «Отклонить результат». Данный элемент предоставляет возможность отклонить все результаты постановки. Операция идентична операции отклонения результата при валидации результатов.
Над списком образцов в центре формы расположены кнопки идентичные кнопкам печати результатов при группировке по образцам.

· «По пациентам». При выборе данной группировки система отобразит форму поиска и печати результатов, разделенную на три части. В левой части пользователю представляется список пациентов, для которых получены результаты за указанный период. При выборе пациента в левой части в центральной части формы будет отображен список образцов данного пациента, по которым авторизованы результаты. При выборе образца в отображенном списке в правой части формы появится список результатов данного образца (см. рис. 70). 
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Рисунок 70. Форма отображения результатов с группировкой по пациентам.
Если пользователю недоступен просмотр информации о пациентах, данный способ группировки результатов будет недоступен. Доступ к просмотру информации о пациентах предоставляет администратор системы (см. «Руководство администратора»).
Над списком пациентов и образцов расположены управляющие элементы, аналогичные описанным выше (при группировке по образцам). Управляющие элементы, расположенные в центральной части над списком образцов, идентичны по назначению и применению управляющим элементам при группировке по образцам. Управляющие элементы, расположенные над списком пациентов имеют следующее назначение:
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 «Печать результата на официальном бланке». Данный элемент предназначен для печати результатов выбранного пациента на официальном бланке для выдачи результатов заказчику исследования. Распечатываются результаты по всем образцам пациента для каждого образца на отдельном бланке.  
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 «Печать результатов в виде списка для служебного использования» Данный элемент предназначен для печати результатов исследований  общим списком по выбранному пациенту для внутреннего использования 

· [image: image223.png]


 «Импорт результатов в файл». Данный элемент предназначен для импорта результатов в файл. При выборе элемента система отобразит стандартное диалоговое окно сохранения файла, в котором пользователь должен либо выбрать файл, в который необходимо импортировать результаты,  либо указать имя нового файла, после чего нажать кнопку «Сохранить». В файл будут экспортированы все результаты выбранного пациента.
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 «Отклонить результат». Данный элемент предоставляет возможность отклонить все результаты пациента. Операция идентична операции отклонения результата при валидации результатов.

Статистика.

Система предоставляет возможность просмотреть статистический отчет по количеству проведенных исследований. Для просмотра отчета необходимо выбрать в главном меню, в закладке «Проведение анализа» выбрать элемент «Статистика».  Система отобразит форму просмотра статистики (см. рис. 71). 
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Рисунок 71. Форма отображения статистического отчета.

В верхней части формы расположены управляющие элементы, в нижней отображается отчет. 
Управляющие элементы имеют следующее значение:
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 Интервал предоставления статистики. Пользователю предоставляется возможность задать интервал, за который он хочет получить статистику. 
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 - предоставляет возможность задать дополнительные параметры статистического отчета. При нажатии кнопки отобразится форма задания параметров (см. рис. 72).
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Рисунок 72. Форма задания дополнительных параметров отчета.

В открывшейся форме перечислены параметры, которые могут быть заданы для настройки отчета. Слева от наименования параметра расположена кнопка раскрытия области задания параметра [image: image229.png]


. При нажатии кнопки система отображает два списка. В левом списке находятся доступные значения параметра. В правом списке заданные (выбранные) значения параметра.  Между списками расположены элементы выбора значений параметра. Кнопки имеют следующее назначение:
1. [image: image230.png]


 -  выбрать значения параметра. Для выбора значений параметра необходимо их выделить в левом списке значения и нажать кнопку. Выделенные значения отобразятся в правом списке выбранных значений.

2. [image: image231.png]


 - удалить значения параметра из списка выбранных. Для удаления значений параметров из списка выбранных необходимо выделить эти значения и нажать кнопку, после чего параметры будут удалены из списка выбранных.
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 - очистить список выбранных значений. При нажатии кнопки список выбранных значений параметра будет очищен.

4. Также можно переносить значения из списка в список удерживая нажатой кнопку [image: image233.png]


, появляющуюся с правого края выделенного значения в списке и перетаскивая мышью выделенные значения в другой список.
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 При нажатии данной клавиши система обновит данные в отчете.
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